
L’humidificateur se met en marche automatiquement. Le symbole 
de l’humidificateur devient vert

Pour augmenter ou réduire le niveau d’humidification : appuyer sur 
les touches  et   (réglable entre 1 et 5).

Pour éteindre l’humidificateur : appuyer sur la touche                  jusqu’à 
ce que 0 s’affiche à l’écran. 

Si le symbole de l’humidificateur clignote, vous devez remplir d’eau

l’humidificateur.

Changer le niveau 
d’humidité

Humidificateur
Quick 
Start Löwenstein Aqua

Retirer le couvercle de l’humidificateur.

Remettre le couvercle de 

l’humidificateur.

Remplir le réservoir avec de l’eau sans 
calcaire (remplir +/- max).

Autre solution : remplir directement le 
réservoir via la fente latérale.
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Cette fiche pratique ne remplace en aucun cas le manuel du fabricant. 
Il en est de la responsabilité du patient de lire le manuel du fabricant.
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Conseils pour éviter la condensation
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Entretien humidificateur

Type d’eau à utiliser

• Eau distillée (pharmacie)
• Eau courante (faire bouillir au 

moins 20min. et laisser refroidir)
• Eau en bouteille Dépot calcaire

Rincer au vinaigre dilué et à l’eau 
chaude

Diluer 1 volume de vinaigre dans 10 
volumes d’eau.

Tous les jours Toutes les semaines
• Changer l’eau
• Débrancher le tuyau, 

égoutter et sécher

• Nettoyer au savon
• Rincer le tuyau
• Attention : ne pas nettoyer 

directement après 
utilisation (attendre au 
moins 1h)

Placer l’appareil au sol

Fenêtres fermées

Température douce dans la pièce

Garder le tuyau au chaud sous les draps

Ajuster le niveau d’humidité sur l’appareil
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